Zalacznik nr 3 do materialéw informacyjnych (MI)
Zasady uzytkowania sprzetu, aparatury medycznej
oraz innych srodkéw niezbednych do udzielania
swiadczen zdrowotnych

OGOLNE ZASADY UZYWANIA SPRZETU MEDYCZNEGO

1. Nalezy bezwzglednie przeczyta¢ instrukcje obstugi urzadzenia i postepowac zgodnie
z jej trescia.

2. Sprzgt medyczny moze uzywaé tylko osoba przeszkolona w zakresie obstugi
urzadzenia.

3. Przed uzyciem nalezy upewni¢ si¢, ze urzadzenie/a dziata/g poprawnie i jest/sa
sprawne. Nie nalezy uzywac sprzetu, ktory wykazuje jakiekolwiek oznaki nieprawidtowosci
lub uszkodzenia.

4. Nalezy uzywac¢ sprzgtu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcja.

5. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ urzadzenie i otoczenie pod katem potencjalnych
zagrozen.

6. Stan sprzetu nalezy odnotowa¢ w raporcie pielegniarskim/lekarskim przed
przystapieniem do jego uzycia poprzez okre$lenie jego sprawnosci.

7. Po zakonczeniu uzytkowania sprzetu nalezy odnotowaé w raporcie pielegniarskim/
lekarskim stan sprzetu w trakcie i po zakoficzeniu uzytkowania.

8. Jesli podczas uzytkowania wystgpia jakiekolwiek nieprawidtowosci, nalezy

przeprowadzi¢ kontrole urzadzenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci podczas
kontroli nalezy postepowaé zgodnie z instrukcja obstugi, nalezy odnotowaé w raporcie
pielegniarskim/lekarskim i niezwlocznie powiadomié¢ Dziat Techniczny o jego uszkodzeniu
na adres e-mail: bzajda@zzozwadowice.pl

9. Nie nalezy uzywa¢ sprzetu poza srodowiskiem pracy.

10.  Nie wolno modyfikowa¢ urzadzen medycznych ani jego komponentéw, nie nalezy
demontowa¢, naprawia¢ ani w zaden inny sposéb odtwarzaé podzespotéw. W przypadku
stwierdzenia usterki nie wolno samodzielnie naprawiaé aparatury medycznej, nalezy
postgpowac wg zalecen instrukcji obstugi.

11.  Uzywanie sprzetu niezgodnie z instrukcjg lub niniejszymi Ogo6lnymi zasadami moze
rodzi¢ odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza po stronie osoby g0 uzywajace;j.

12. Jedli awaria aparatury powstanie w trakcie udzielania zaméwienia na $wiadczenia
zdrowotne ma obowigzek podjecia wszelkich dzialan, ktore zminimalizujg negatywne
skutki tej awarii dla zdrowia pacjenta.

13. Po stwierdzeniu usterki urzadzenia nalezy oznaczyé go w sposdb umozliwiajgcy
jasng identyfikacj¢ statusu urzadzenia np.:. ,awaria”, ,nieczynne”, »aparat/urzadzenie
niesprawne”.

14.  Sprzgt medyczny powinien by¢ uzytkowany zawsze w spos6b  zapewniajgcy
bezpieczenistwo pacjentow, personelu medycznego oraz 0séb postronnych.
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